r 

酉己电板各子 b T 乍用示意图 


UaQ300V 

Ug2©300V 

g 2(^ 

A(34) 

gi($5) 

K ^6) 

整 (67)© _ 4 

整 @©-10-2 

Ua@275V 

Ug2@275V 

92 (^_ 

A 琴 

g 吻 

K(57) 

Rk@9K 

整 @250 兄 

Ua©250V 

Ug2@250V 

92(25) 

A 寧 

gi$7) 

K (58) 

U 千 (§)35 乂 

整 @)135 兄 

Ua@200V 

Ug2©200V 

92(2^ 

A (^) 

gi (^) 

K(59) 

Rk(to)1K 

Uf 

Ua@150V 

Ug2®150V 

92(2^ 

A 琴） 

gi 窄） 

K@) 

Rk@500H 

Uf (§)50,56 

Ua©125V 

Ug2@125V 

Ia(28)150mA 


gi(^) 插孔 

K(^) 插孔 

RK@200n 

Uf@12.6V, 

Ua©100V 

Ug2@100V 

la ( 29 ) 75 mA 

A(40) 

△ Ia@51K 

K@ 

RK@200n 

Uf@)6.3 兄 

Ua@75V 

Ug2@75V 

Ia(30)30mA 


Ala@390K 

Ug@1V 

RK@ioon 

Uf (§)5.236 

Ua@5GV 

Ug2@50V 

工 a@15mA 

s ® 認 0 4 X 

稿定度每) 8 K 

RK=0(64)~!!_ 

RK@50a 

Uf(§)4 v 

Ua@25V 

@@ 中心刀 

la (^ 2 ) 7,5mA 

S © 品 Vn 

卷 S^(0)6K 

@Rk 年 0 

Rk@20H 

Uf@2.2 兄 


Ua@10V 短 Ia@3mA S@333.3A 稳定度 @ 6/1 n RK(66)10n RK@20n Uf@1.2 乂 

L ~ J 
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GS - 5/\ 型电予管现 :)试仪 几点说明 

1. 电子管测试卡片目畢編制」暇序，先从幻'丝电压大水依 
次排列， 再从 A 、 B 、 C、D “••“ 了衣次排列而定。卡号是指测 

卡"左 v . 上' ^ 的 ■Sij 。 

2. 复合管测 试： 测第 I 三极 （二 极）菅，必项将插棒插入 

工测 试孔内（纟 1 色宇），才能按说明贫操作测 i 式； 侧究 
后要测第 H 三极（二极）管时，必顷将工测试孔内插棒 
拔掉，插入 E 测试孔内（黑色宇），方■可操作测试。 

3. 各管座、管脚互换表，配电板各子匕作用示意图，可与 
说明赶结合使用。 

4 . 被测电予管所需扳压、栅压、幻■丝电压、跨导合格定 
围、板 41 L 合格范围 是很据 电子管生产厂疚木条件或电 


予管手册而定。 I 旦读数仪供参考。 





电子管型号 

2Z2P 

4J1S 

4P1S 

4Z6P 

5Z2P 


5Z3P 

5Z3Pa 

5Z4P 

5Z4PA 

5Z9P 

6A2 


电子管型号相应国外电予管型号 

1A2 1A2n ； 1H34 

1B2 152n,1AH5, 

DAF96,1AF34 
1 K 2 1K2n,1AJ4,DF96, 

1F34 

1Z7P 1U7C,1B3/8016, 

CV541,CV2115 
1 Z 11 1U1in,1S2,DY86 

2D1P 2fl1C 

2J14B 2>K14B 

2J27 2>K27n 

2J27S 2>K27 门 

2P2 2f12 门 

2P3 2n3n,3A4,1662, 

DL93 ， CV2390, 
CV807 
2P29 2 门 29 门 

2P29S 21129 门 


^ 45678 
卡 1 1 1 1 1 


o 12 
2 2 2 



录 (1 

相应国外电予管型号卡号 

2U2C,2X2/879 23 

4>KU1 
4niJ1 

4U6C 24 

5Y3,U50,5W4, 25 

5AZ4,6004, 26 

CV1849XV1854, 27 

CV1856XV4027 
5U3C,5U4G ； GZ31 
U52,5931,CV841, 28 

CV575,CVI071 29 

5U4C,5Z4G 30 

31 

5U9C 32 

6A2n,6A8,6BE6, 33 

EK90,X77,X727, 34 

5750,HM04, 
CV2024,CV4012 


) 


电于#型号 

相应国外电予管型号 

6A7P 

6A7,6SA7,6A10C ， 

6B8P ( 五极） 

596UCV1966, 

CV1967 

6B8C,6B8,EBF32 

6B8P ( 二极 ) 

6C1 

6C1 门 ,9002,CV664 

6C1J 

601^,955,1650, 

6C3 

4671,5731, HA2, 
CV1059 

6C3n 

6C3-Q 

6C4 

6C4n 

6C4-Q 

6C5D 

6C5A,2C40 

6C5P 

6C5,6C5-GT 

6C6B 

6C6B,5703, 

6C6B-Q 

CK608CX 

CV3917 






电子菅 S 号 

6F1 ( 五极 ) 

6 F 1 ( 三极 ) 

6F2 ( 五极 ) 
6F2( 三极 ) 
6F3( 五极 ) 
6F3( 三极 ) 
6G2d) 

6G2( 三极 ) 


6G2P ( 二极 ) 
6G2P ( 三 极 ) 
6H2 
6H2-Q 
6H2 一 T 


电子管型号相应国外电于管型号 


6C7B 

6C7B-Q 

6C7B 

6C8P 

6C8C,2C22 

6C11 

£C81,6R4,CV1865, 

CV1888 

6C12 

6C19 

EC88 

6D3D 

6fl3fl,559,3B22, 

CV2959XV396, 

CV3815 

6D4J 

6fl4>K,9004 

6D6A 

6A6A,5647,EA76 

6D6A-Q 

EA71,M8123, 

2S/140G,SM946, 

CV469 ， CV3916 

6E1 

6E1f1,6BR5,EM80, 

65ME,CV1352 

6E5P 

6E5C,6E5 


号5678901 2 3 4 5 
卡4444 455 5 5 5 5 


号5 6 7 8 90 12 3 
卡3 33 33444 4 


44 


牵⑵ 


相应国外电子管型号 

卡号电于管型号相应国外电予管型号 

6BL8,6BX8,6C16 

QA2404,QD77, 

ECF80 

D152,CV140,CV283, 

ECF82,6U8 

CV2004,CV2005, 

6BM8,CV5065 

CV2316,CV2317, 

6GV8 

CV2882,CV4007, 


CV4025 

6 厂 2 门， 6AV6 ， EBC91, 

56 6H6P 6X6C,6H6-GT, 

CV2937 

CV1930,CV1931 

6AQ6,6BK2,ABC91, 

57 6H7B-Q 6052,CV2698 

DH77,CV452, 

58 6J1 6>K1 门， 6AK5,EF95, 

CV2525,CV2526 

5591 

6SQ7,6 厂 2 

6J1-Q 5608,403A/B, 

CV1990,CV1991 

731A,5654,DP61, 

6X2n,6AL5,EAA91 

EF905,E8100, 

EB91,6B32,6D2 

PM05,CV4010, 

5726,6058,6663 ， 

CV2877,CV850 

DD6 ， EAA901S ， 

59 6JIB 6>K1B 

E8079,M8212, 

6T1B-Q 

_^ 






电于管型号 

6JQP 


6J9 

6J23 

6J23B 

6J23B-Q 

6K1 

6K1B 

6K3P 

6K4 

6K5 

6K4-Q 

6N1 

6N1-Q 

6N1-M 


卡号 

电子管型号 

相应国外电子管型号 

60 

6J2 

6>K2n,6AS6,409A, 

5725,CV2522, 

CV2884,CV4011 

61 

6J2 - Q 

M8196 

62 

6J2B 

6T2B-Q 

6>K2B,CK5939 

63 

6J3 

6>K3n,6AG5,6BC5, 

EF96,CV848 

64 

6J4 

6>K4 门 ,6AU6,EF94, 

CV2524,CV2990, 

CV4023 

65 

6J4P 

6>K4,6AC7,6AJ7, 
1649,1852,0V-660, 
CV849 

66 

6J5 

6>K5n,6AH6,CV2521 

67 

6J5B 

6>K5B,5639, 

SN953A 


6J5B - Q 

CV2662 



电予管型号 

相应国外电予管型号 

6N2 

6H2n 

6N2-Q 

6N3 

6H3n,2C51 

6N4 

6N5P 

6H5C ， 6AS7-GT,6080 

6N6 

6H6n,7119,E182CC 

6N6-Q 

6N7P 

6H7C,6N7-GT 

6N8P 

6H8C,6SN7-GT, 

5692,B65,ECC32, 

ECC33,CV3627, 

CV3942,CV1986, 

CV181,CV1988, 

QA2408 

6N9P 

6H9C,6SL7-GT, 

6SU7,5691,ECC35, 

CV569 


相应国外电于菅型号 

6>K8,6SJT ， 1514, 

CV590,CV3619, 

CV591XV592 

6 ^< 9 n,E 180 F 


6Kin,9003 

6K1B 

6K3,6SK7,6SS7, 

CV1993,CV1982 

6K4n,6BA6,EF93 

CV454,CV2026, 

W727,CV5037 

6Hin 


号 8 
卡 7 


79808182 


83 


84 


5 

8 


86 


6N10 






卡号 

87 

88 


89 


90 

91 


电予管型号 

6N11 


6N13P 


6N15 


6N16B 

6N16B-Q 


6N17B 


相应国外电子管型号 

ECC88,6DX8, 

6922,7308, CCa, 

CV2492 ， CV2493 

6H13C ， 6AS7,6080, 

ECC230,CV2984, 

A4535,A1834, 

CV5008XV2523, 

CV3974 

6H15 门， 6J6 ， ECC91, 

6030 ， T2M05, 

CV2992 ， E8081, 

CV858XV2010, 

CV2843,CV4031 

6H16B 


卡号 

92 

93 

94 


95 


6H17B,CK6112, 

CV4007 


96 

97 

98 

99 


电予菅型号 

6N21B-Q 

6P1 

6P3P 

6P4P 


6P6P 


6P9P 

6P12P 

6P13P 

6P14 






6N17B-Q 


相应囷外电子管.型号 

6P15 ㈤, N709, 
CV2975 

6 ni 5 n 

6 门 255 

6Hin,EC81,6AT8, 

6C12,ECH81,X719, 

CV2118 

6U4 门 

6U5C,6X5,6X5-GT 

6 L\ 10 n 

12SA7,CV537, 
CV538 
12C3C,LD1 
12SQ7,CV546, 
CV547J2 厂 2 


电于管型号 


6P15 

6P25B 

6 S6 

6U1 ( 三极 ) 


6Z4 

6Z4-Q 

6Z5P 

6Z19 

12A7P 

12C3P 
12G2P ( 二袓 ) 

12G2P ( 三极 ) 


相应国外电子管型号 

6mn,CV3972 

6n3C,6L6G,6CN5 

1622,1614 ， KT66, 

CV1948,CV1947 ， 

CV659 ， CV59.6 ， 

CV3899,CV2617 ， 

PP60,5881,5932, 

CV2796,CV1286, 

CV1075,CV2714, 

EL35,EL37,EL39 

6n6C,6V6-GT, 

CV509,CV510, 

CV511,CV1912 

6n9,6AG7 

无卡 

6ni3C 

6ni4n,EL84,6BQ5, 


录 （4) 


0 12 3 

o o o o 
- J — J — J — 


5 6 7 8 9 

o o o o o 

J — 11 i — J — 1— 





卡 , 

电子管型号 

相应国外电于管型号 

卡号 

电于管型号 

111 

12H3P 

12X3C,LG1 

122 

JEX-1M 

112 

12T1S 

12>Kin(3Jl) 

123 

WY1 

113 

12K3P 

12SK7 



114 

13P1P 

i3mc 



115 

FU-7 

r-807,807,5933 



116 

FU-15 

「 y-15 



117 

FU-25 

r-1625 



118 

FU-29 

FU-29T 

「 y-29,829-B 



119 

FU-32 

「y - 32,832A,2B32, 




FU-32t 

2B52,AX9910 ； 

C180,QQE04/20 ? 

124 

WY1-Q 



TT20,CV788 

125 

WY2 

120 

FU-50 

FU-50A 

ry-50 



121 

FM-30 

厂 H-30,3E29, 




FM - 30t 

CV2295,CV3599, 
QQV5 - P10 




电子管型号相应国外电子管型号 

WY2P C 「 2C ， QS1205 ， 

VR75/30A/R75-ST ， 

CV3798,0A3 

WY3P C 厂 3C,VR-105/30 ， 

G105/1D ， KD24,0C3 7 
QS1206,VR105-ST 
WY4P C 厂 4C,Vm50/20 

WY12 CV449,CV2012, 
0G3 ， CV2573, 
CV4078,85A2 ， 
0C2 ， QS1212 ， 
8651Wa,QS1209 ， 
STV85/10 

WY202B 

1Ain,1R5,DK91 
( 五极 )15in,1S5 ， DAF91 
( 二极 )1Bin ， 1S5, DAF91 
1Kin ， 1T4 ， DF91 


相应国外电予管型号 

C 「 in ， 0A2,M8223, 

6073 ， QS1207 ， 

QS1210,150C2 ， 

105C4 ， S856 ， g626, 

105C2,0A2W, 

0A2Wa,STV108/30, 

VR150-30,CV2903, 

VR150-MT,CV1832, 

CV4020 

6626,G150/4K, 

G150M/S,HD51 

HD52 ， E8224, 

G108/1K,108C1, 

0B2,C 厂 2 门， S860 ， 

6074,6627,031211, 

0B2Wa ， STV150/30, 

VR105-Mt,CV1833 


0 12 3 4 
131313313 






电子管 型号’ 相应囷外电子管型号 

30U6C 

巳 0-188 

12AU6,HF94 

OE3,85A1 

0C2 

C 「 5B 

T-837 

5'44M 

B1-0.05/12,VU-111-D 

Bl-0.075/2.5, 

V-1906-D 

6 ^6C,6F6,6F6G/GT 

605 

( 二极 )6H,6SR7 
( 三极 )6 厂 1,6SR7 
( 二极 )12 「 1,12SR7 
( 三报 )12 厂 1,12SR7 
4C3C 


卡号 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 
173 

179 

180 

131 

182 

183 

184 

185 

186 
187 


电子管型号相应国外电子 管型号 

6K7 

6K9C 

6 门 7,6L7 

6H10C ， 6SC7 

6n8C ， 6U6-GT 

6C2C 

6C4C ， 6B4G 
6 伞 6 M 

(三极 )607 
( 五极 )6 少 7 
6011 
6012 

10>Kin(3Jl) 

12>K8,12SJ"7 

12K4,12SG7 

12H10C,12SC7 

12n4C,12A6 

3omc 


电于菅型号相应国外电子 管型号 

in2B,CK507AX 

2>K2M 

2K2M 

2mn,3S4,DL92 
2C4C，2A3 
2X1 门 
4fl5C 

4ni0C,VT-127-D 

6 A8 

( 二极 )6 「 7,6Q7 
( 三极 )6「7 

6>K1>K,954 

6>K3,6SH7 

6>K6C,Z - 64-D 

6>K7,6J7 

6>K13n,VR-136 

6K1>K,956 

6K4,6SG7 




口 h 345678901234567890 
^555555566666666667 

tr-r J - ^ - <! 1■ ^ - ^ - ^ - 4 - J - J - J - J— 1 J - 4—^ J -4^ ^1 J - 


号 567890123456789012 
^33333 4 444444444555 

^ ^1 J — II ^ — 1— 4— i —<■J 1 J I in 扇 J J J 钃 碥 ■ 



电予管型号相应国外电予管型号卡号电子管型号 

6 门 7C ， 6BG6-G/GA 203 

7>K12C 204 

10>K12C 205 

7 门 12C 206 

10ni2C 207 

1H3C ， 1G6-GT/G 208 

6H5n 209 

5U12n 210 

6U13C 

6AM4 

6AM5 ， EL91 

CV138,6AM6 ， EF91 

CV493,6X4,EZ90 

E83F 

(_E80CF 

( 三极 ) E80CF 

6922,E188CC, 

E88CC 


号 8 9 o 
1181819 


12 3 4 5 6 

9 9 9 9 9 9 
^ — ^ — nJ — ^ — 1 


7/ 00 1— C\1 

9 9 9 0 0 0 
1112 2 2 


相应国外电予管型号卡号电予管 S 号相应国外电子菅型号 

CV455,ECC81,12AT7 

CV491,ECC82,12AU7 

7025,ECC83,12AX7 

ECC85,6AQ8 

EF80/6BX6 

EF85,6BY7 

EL81,6CJ6 

EL86,6CW5 





气 T 本测 

Ala^ I 








气体测 

Ala< I 




















































w 
































^广置 
,e,r 


















好 







T 本測 


A ia< 0.1 mA 




















































































18 





短路开关位置 

1 , 3 , 4,5 3 6 , 8,9 


1测试孔 



5Z2P) 

5Y3GTI 


I 测试凡 




















f ; I [测试孔 


( ru 试孔 



短路开关位置 

1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8,9 


5U3C 、 
5Z3P 1 


管座編号 

4 




400及 

806赫 


mA 






















20 



( I 節式子 L 


( I 测试孔 



一 

5Z4P V 

5Z4Pa1 


管座編号* 

4 


























21 




短路开矢位置 

1 , 3 , 4 , 5 , 6,9 




































( H 節式孔 
( I 测试孔 



短路开关位置 

、1,3,4,5,6,9 


I I 



6B8C 

6B8P 

二极管 





2.2 


2.6 



































28 



气 T 本测试 

A la ^ 0.6 mA 



_ _ ( _ 

短路开关位置 

4,5,9 



注意 • 

灵敏度隹 时指针 
应改置于中 c 红竦 





























气体测试 

A la^0.6mA 



_ A) _p 

短路开关位置 

4,5,9 



注意： 

炅敏度校准时指针 
应改置于中 心红线 


o 


u 




























30 


气体测 i 式 

A la^ 0.6 mA 



短路开关位置 

4 



注意： 

炅敏度校准时栺针 
应改置于中 c 红线 



22 


26 


30 . 


mA 

























31 



气 T 本测试 

△ la^0.6mA 


短胳升关位置 

4 



波意： 

灵敏度校准时揩针 
应改置于中， c 红线 






















































35 














柵极帽接丨 I 吾 
管座，3号孔 















艮路开夫 TiTl 

1, 3,4,5,6,8 





























































































51 



(' n 

C I 测试子 L 


I 测试孔 C 
n 测试孔 ( 



6 「 2n 


6 G 2 


，极管 


管座锔号 

18 


(J 


短路开关位置 

1, 3,4,5,8,9 


o 



























_ 

53 



c j I 测试孔 

( n 测试孔 



短路开失位置 
1,3,4,6,8,9 


(J 


o 




















气体测试 

Ala ^0.08 mA 


洛开关位置 

1,3,4,6,8,9 































O n 测试孔 
i 测试孔 




短路开失位置 

l ，3, 5,6,9 



( 


G 

O 





















































气 T 本测试 

△ la<0.2 mA 



路开关矿置 

1 , 3 , 5 , 6 , 8,9 





































































6>K55 

6J5B 

















69 


气体测试 

A la^0.6mA 

c 


短路开关位置 

1,3,4,6,9 


o 





6酬 

6 J9 





法 

炅^度校准时指针 
应改置于中心红绞 




























丁本测 iSt 

Ala<0.6mA 




_ O _ 

短路开关位置 

1 , 3 , 4 , 6,9 


I ® 试孔 


1测试礼 



注意： 

炅敏度校准吋栺针 
应改置于中心红绞 


好 


22 


26 


mA 














































































r 


77 


气体测试 

A la^ 0.5 mA 





短路开关广置 

3,4,5,6,9 


E 现 ： j 试孔 Q 

I 测试孔 

I 测试孔 


I 测试 



1 测试子 L ( 


I [测试孔( 


r 
























































f— 

79 




i 测试孔 （ 


气体测试 

A la^0.45mA 


(_ I 测试孔 
(一 n 测试孔 

i 测试孔 ( 


短路开关产置 

3,4,5,6,9 



I 测试孔 


























80 


H 测试孔 ( 


气休测试 ( 

△ la 彡 0.08mA 


I 测试孔 


试孔 


I 测试孔 ( 


短胳开关位置 

3,4,5,6,9 



6 N 4 


I 测试孔 
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( i 测试乳 


气体测试 

A la 彡 6 m A 




I 测试孔 ( 

I [测试? L 

I 测试孔 （ 


短路开关位置 

3,4,6,8,9 






















丁本 5 贝 j i 式 
A la 彡 2.5mA 



短路开关位置 

3 , 4 , 5 , 6,9 


JL 


丑测试孔 I 


I 测试孔 

n 测试孔 


i ( 


i 難孔 ( 

n 测试孔 f 


6 N 6 - 0 

YWe 































84 




( I 测试礼 

n 现 j 试孔 

气^ T 本测窃 t 

△ la 彡 0.3 mA , 

- ( y I 测试孔 

I 测试 孔(」 


短胳幵关广，置 

3,4,6,8,9 



6H8C 

6N8P 

C 






C 
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气体测试 

A la 彡 0.12 mA 




短路开关位置 

3,4,6,8,9 


I 激1 试乳 


I 测试乳 


I 测试孔 


I 测试孔 ( 


I E 




I 测试孔、 



6H9C 

6N9P 

o 


好 
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i 测试孔 ( 


气体测试 

△ la ^0.6 mA 


(_ I 测试孔 
I [测试孔 


H 开关 "liTi 

3,4,5,6,9 


I 测试孔 ( 



I 测试 ? L 



6N11 

ECC88 


C 


a 测试孔 < 
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o 


气体测试 

A la 彡6 mA 


o 


( I ■式孔 

I 领 J 试孔 （ 

( I 测试孔 

E 测试孔 (' 


I I 


短路开关位置 

3 , 4 , 6 , 8,9 



6H13C 


6N13P 


I 测试孔 if 
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i 测试孔 


丑测试孔 


短路开关广置 

3,4,5,6,8,9 


o 



( J I [测试孔: 

I 测试孔 



1 




























巧^了本测试 

△ la 彡 0.2 mA 


短路幵夭 r 置 

13 , 4 , 5,9 


I 测试孔 ( 


I 测试孔 

n 测试孔 ( 


n 测试孔 


接续器插脚排列圉 




6H165 

6N16B 

6N16B-0' 

_ i 
































91 

~~ 气体测试 

A la 彡 0.3 mA 


短路开关位置 ( 

^ 1 , 3 , 4 , 5,9 

—r - —t - 

o 


I 测试孔 ( 

I 测试孔 

E 测试孔 ( 


,)!» 试孔 


接续器舔脚排列图 



6H175 

6N17B 

6N17B-0f 




























































气体测 试 

△ la < 3 mA 



on 



6TI3C 

6P3P 

6P4P 
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This page intentionally 



o 


left blank 


O 

管座編号 








开关位置 

, 4 , 5 , 6 , 8,9 












气体测试 

△ la^ 8 mA 
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I 现/试孔 


E 测试孔 


短路开关位置 

1,4,5,6,8,9 



6U4I1) 

6Z4) 























105 


I 测试礼 


( I 测试氕 


___ \ _ 

短路开关位置 

1 , 3 , 4 , 5 , 6,9 _ 



6U5C I 
6Z5P 1 
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( I 测试孔 

(^) urn mi 



12「2 

12G2P 

二极管 



短路开关位置 

1 , 3 , 4 , 6 , 8,9 



























Ill 


I 测试孔 


I 测试孔 


o 




E 



12X3C 


12H3P 


C 


C (; 


7 9 II 13 




mA 
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2K3P 

2SK7 












A 













笫 15 号管座 （ 
2号孔，与 
苐 II 号管座 ( 
I 号孔联接 




C 














注 意 / 

在电子^插入管座前， 
犬需先将板极帽套上。 









119 


气体测试 

△ la< 1.5mA 


短路开关位置 

^ 1,3 ，， 6,8,9 


;主 意 ! 

在电子管插入管座前 
乂需先梓板极帽奮上。‘: 






















122 


短路测试以后，延时时同换下歹: j 步与聚 
进行测 i 式： 

首先电源校准至标准绞，“短路测汉” 
开关置于⑹或⑷位置。 

延时时间刍右边播？ L 掭入插钉，幵始 



JEX-1M 


计算应为60 士皆矛少，则表针即起 




短路开关位置 


,4,6,8,9 




























cr-2c 

WY2P 










7 


电压稳定度变 T 匕 
AU <4 V 


路开关位置 
5 



稳定度测试 
























































Tt 用菅 座锔号 

15 



1H25 



















气体测 试 

Ala^0.08mA 

























































开夭位置 

1,3,4,5,6,9 


6 A 8 



mA 

IT 





气丁本测试 

Ala^0.08mA 









































‘22、 











149 



6)K7 





A 


mA 

"V" 


A 








短路开关置 







151 

注意/ 

在电子菅插入菅座狩， 
: Xc 需光杼板极帽套上。 
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6K 4 









153 


气体测试 

△ Id 彡 0.2 m A 


短路开关 p 置 
1,3,4,5,6,9 

- ( 、 -\ 


6 K 7 




m 






154 




































气 T 本测试 

Ala<0.6 mA 
















159 



短路开夫了立置 
1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8,9 


6C4C 









气体测试 

△ la 彡 1.5 mA 

■ 

O 


开矢位置 

,3,4,5,6,9 

- { 


w 
















气 T 本谢试 

A la 彡 0.15 mA 


艮路开夭位置 

, 3,4,5,6,8,9 


■&WHM 職 ■■ 

















































气体测 - 

A la<0.5 mA 


m 





K ^3 a 9 Egn 錄^鱗 溪匕 , i _ 麟纖傷 f 赚霾轉濃康爾藥 





^BBmBBmsmm 
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f 


























172 


C ) I 测试 ？ L 



r n 测试孔 


短路开关位置 

1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8,9 



管座編号 

16 



130 


130 



mA 

^ 2 / 50赫 


8§8S 






















SB 








电压稳定度变 T 匕 

△ U 彡 4V 


代用朁座編号 

15 


稳定度测试 











176 



u 


褒续器•插脚排对图 



n 用管座編号 

15 


八 


C 「 5B 


C 「 5B 


複定度测试 














179 


短路开关位置 

1,3,4,5,6,8,9 



400及 
800赫 






180 




iB1-0.0T512.5r 




~7 400 及 
800 赫 


7 mA 
50 赫 















短路开关位置 

1,3,4,5,6,9 



m 


























184 



1 r i 

三极管 i 

( 



mA 

~v~ 


mA 























































191 


() I 现(试 


测试 

A la^ 0.3 mA 

- ^ - ( n 测试孔 



短胳开关位置 

1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8,9 _ 


I 测试孔 

n 测试孔 
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短路开夭 置 

3,4,5,6,9 


I 现 j 试 jU 、 



I 测试孔 
{ E 测试礼 


I 测试 ？ u 



6H5n 


h 測试孔 r 


V 


✓ 
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i 5ui2n 



400 雜 


f mA 
50 赫 















气体测试^ 

△ la^0.3mA 
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、 n 测试孔 
( i 测 i 式孔 



圍 

* ICV493 






气丁本 （ ， d 试 

A la ^0.45 m A 


























202 


H 测试孔 (f 



I 测试孔 

n 测试孔 


i 测试孔 ( 


短路开关 rx 置 

3 , 4 , 5 , 6,9 



E188CC 


E88CC 


6922 


i 测试孔 / 


o 
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n 测试孔 f 



i 测试孔 
n 测试孔 


测试孔 f 


短路开失『'置 

3 , 5 , 6,9 


测试孔 （ 


I 测试孔 ( 



12AT7 


ECC81 


CV455^ 
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气丁本测试 ( 

△ la <0.04 m A 



短路开矢位置 

3 , 5 , 6,9 


I 测试孔(一 

I 测试孔 
n 测试孔 


I 测试孔 U 


n I 



I 测 i 式孔 ( j 


管痤辐号 


ECC83 
12AX7 
7025 h 



II 测试子 U 


o 
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i 测试孔 （ 


气休测试 

Ala < 0 . 45 mA 


I 测 t 式孔 
n 测试孔 


测试孔 ( 


短路开关广置 

3 , 4 , 5 , 6,9 


I测试孔 I 


n 测试孔 ( 



c 


ECC85 

6A08 
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气休测 试 

A la^O.?5mA 


短路开矢广置 

f, 4,5,6,8,9 









气体测_ 

Ala^OAmA 












短路开矢位置 

4,9 


EL81 

6CJ6 




















